
Warszawa, 16 marca 2017 r. 

 

 

                        

                     WK-II.9612.1.27.2017  

 

 

 

Pan 

Marcin Jakubowski 

Dyrektor 

Samodzielnego Zespołu 

Publicznych Zakładów 

Lecznictwa Otwartego 

Warszawa-Targówek  

ul. Tykocińska 34 

03-545 Warszawa  
 

 

 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 161e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (dalej ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) w związku  

z art. 118 i art. 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1638, z późn. zm.), kontrolerzy: Krzysztof Jakubczyk – inspektor wojewódzki w Oddziale 

Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Warszawie (upoważnienie Nr 119/WK/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.), oraz Marcin Bielec  

– inspektor w Oddziale Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Kontroli Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (upoważnienie Nr 120/WK/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.) 

przeprowadzili w dniach 2 – 3 lutego 2017 r. kontrolę problemową w Zespole transportu 

sanitarnego (dalej ZTS), komórce organizacyjnej 110 Samodzielnego Zespołu Publicznych 

Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek z siedzibą przy ul. Tykocińskiej 34  

w Warszawie (dalej SZPZLO Warszawa-Targówek).  
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Zakres kontroli obejmował spełnianie przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego 

wymagań określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

W związku z przeprowadzoną kontrolą przekazuję Panu Dyrektorowi wystąpienie 

pokontrolne.  

 

SZPZLO Warszawa-Targówek realizował zadania transportu sanitarnego pacjentów podstawowej 

opieki zdrowotnej na podstawie umowy Nr 07R-1-01382-01-01-2016/16 (07-06-04028-16-08/06)  

o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zawartej  

31 grudnia 2015 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim  

w Warszawie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, aneksowanej 29 grudnia 2016 r. 

(aneks Nr 15/2016) i obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. na czas nieoznaczony.  

W trakcie kontroli dokonano oględzin specjalistycznego środka transportu sanitarnego 

wykorzystywanego w SZPZLO Warszawa-Targówek (protokół oględzin z 2 lutego 2017 r.,  

znak WK-II.9612.1.27.2017) oraz przeprowadzono wizytację pomieszczeń wykorzystywanych  

jako miejsce stacjonowania ZTS (notatka służbowa z 3 lutego 2017 r.).  

Jak wynika z pisemnego oświadczenia (załącznik Nr 2), złożonego przez Dyrektora SZPZLO 

Warszawa-Targówek, kontrolowany podmiot leczniczy zapewniał transport sanitarny pacjentów  

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ambulansem typu A1. Zgodnie z okazanym dowodem 

rejestracyjnym (załącznik Nr 4) był to samochód specjalny – sanitarny marki Mercedes-Benz, 

model Vito 109 CDI, który został wyprodukowany w 2005 roku (numer identyfikacyjny 

WDF63960513140064, numer rejestracyjny WJ 46421). Ostatnie badania techniczne pojazdu 

przeprowadzono 19 stycznia 2017 r., a termin wykonania następnego przeglądu wyznaczony został 

do 19 stycznia 2018 r. W przedstawionym wyciągu ze świadectwa homologacji z 23 stycznia 2006 r. 

(załącznik Nr 6) firma „Auto-Form”, z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Dzióbka, przekazała 

zaświadczenie potwierdzające, że pojazd ten odpowiada pod każdym względem kompletnemu 

typowi opisanemu w świadectwie homologacji numer PL*2864*00 z 19 lipca 2004 r. Stan licznika 

w czasie przeprowadzania oględzin pojazdu wskazywał przebieg 105 993 km. 

Podczas kontroli przeanalizowana została dokumentacja (załączniki Nr 7 – 10) potwierdzająca 

sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy realizacji 

transportu, tj.: protokół zdawczo-odbiorczy z 26 października 2016 r. dotyczący defibrylatora firmy 

AMI Italia s.r.l., typ/model Saver One Semi Automatic (numer seryjny 21S000305160003), 

paszporty techniczne noszy głównych z podwoziem firmy FERNO, typ/model 26 (numer seryjny 

2789187) oraz urządzenia do przenoszenia pacjenta siedzącego firmy SAVER, typ/model S242E 
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(numer seryjny ASO15117), a także protokół przeglądu instalacji tlenowej z 3 lutego 2016 r.,  

w którą wyposażony został ambulans. W paszportach technicznych i w protokole przeglądu 

instalacji tlenowej odnotowano terminy wykonania kolejnych przeglądów, natomiast w protokole 

zdawczo-odbiorczym dotyczącym defibrylatora znajdującego się w wyposażeniu specjalistycznego 

środka transportu sanitarnego, wskazano, że urządzenie objęte jest w okresie 60 miesięcy gwarancją 

firmy Aero-Medika Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40.  

Na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez Dyrektora SZPZLO Warszawa-

Targówek w oświadczeniu z 2 lutego 2017 r. (załącznik Nr 2), a także w oparciu o wykazy 

zatrudnionego personelu (załączniki Nr 11 i 12), ustalono, że obsada  ZTS składała się z dwóch 

osób – kierowcy i sanitariusza. Zadania transportu sanitarnego realizowane były od poniedziałku  

do piątku w godzinach 8
00

 – 18
00

.  

 

W wyniku przeprowadzonych oględzin, przeanalizowanej dokumentacji, pisemnych wyjaśnień 

i ustnych informacji przekazanych przez przedstawicieli kontrolowanego podmiotu leczniczego, 

stwierdzono, że specjalistyczny środek transportu sanitarnego wykorzystywany w SZPZLO 

Warszawa-Targówek do wykonywania transportu sanitarnego spełnia cechy techniczne i jakościowe 

określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A2 dla ambulansów transportowych typu A1. 

 

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję, że skontrolowaną działalność oceniono 

pozytywnie.  

 

 

 

z up. WOJEWODY MAZOWICKIEGO 

Paweł Błasiak  

                            Zastępca Dyrektora  

                           Wydziału Kontroli 
 


